
Netz 
220 V

40...60 Hz

Kontaktbank
auf die Kor\taktmesser gesehen

Drucktastenschalter
Gitter.
Strom

60 V -  Afntsbatterie

Ktirrf.-Messer

 27. 29, 29. 30^  46, 32._______ 34, 36. 37 39.

STV 150/20

GRUflDIGgezeichnete Stetlurfg

Eichen 0 Stromlaufplan Röhrenmeßgerät
S 5 s uSteilheit-33% Aussteuerung 

So :  9UA /Ausgangsspannung 100%
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( GRUnPIG ) H & B 
Stromlaufplan Adapter „C 3m"


